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74. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
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	1.Felbontás legalább 0,0001 g 
	
	

	2. Terhelhetőség legalább 120 g
	
	

	3. Kijelzője legyen digitális és megvilágított.
	
	

	4. Tányérátmérő legalább 80 mm
	
	

	5. Rendelkezzen belső kalibrálással
	
	

	6. Rendelkezzen csatlakozási lehetőséggel számítógéphez
	
	

	7. Beépített programja tudjon fajsúlyt meghatározni
	
	

	8. Beépített programja tudjon darabszámot meghatározni
	
	


