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Az alábbi paraméterek mindegyikével rendelkező termékekre várjuk ajánlatukat:

· 1 db analitikai mérleg
· Kapacitás: minimum 250 g
· Olvashatóság: minimum 0,0001 g
· Ismételhetőség: minimum 0.0002 g
· linearitás: minimum 0.0003 g
· Kalibráció: belső, automata kalibráció és külső kalibráció lehetősége egyaránt
· tányér méret: minimum 80 mm átmérő
· LCD kijelző
· USB csatlakozás
· Minimum 1 év teljes körű garancia
· Csak új készülék lehet (felújított, újra csomagolt nem)
· Az egyéb szükséges anyagok (a fali csatlakozókig szükséges vezetékek, csatlakozók) költségeit is tartalmazza az ajánlati ár


