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	Termék megnevezése, leírása
	Igényelt mennyiség
	Elvárás

	UV-VIS Spektrofotométer
Automata hullámhossz pásztázás. Legalább 350-800nm tartományában mér. Sávszélesség legfeljebb 5nm. Transzmittanciát és abszorbanciát (0-2 tartományon) is mér. Abszorbancia mérés hibája kisebb, mint 0,01 (A=1-nél). Grafikus kijelző.
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