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Megnevezeés: mikrotérfogatos spektrofotométer
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. Abszosbanica pontossig: <

Kl tipelitis: Tnput AC 100.240°V 50/G0Hz, MS7 98712 suabsinoyal kompatibilis
cantakonts

Onillian veséxelhets (operici rendszerel rendelkeri)

Bl tichely misete legalibb 32 GB legyen

Kommunikiiés portok: USE, Wi 5, Edhernet
Fényfores:xenon impa

Detehtoe leglibb 2048 képelem flbontistlneics képérzékels
Fényit hossadnak bedltés: nbedltds lapfin

Fényi hore tartominy minimum: < 0030 ms

Fényit hoses tartominy maimuma: > 0.5 mm

1 s dtactama adatildolgozissal cayit epfelieh 10 sec

. Kijelz5: legalibl 7 colosszines rintSképernys, amely a2 ltalinosan hasanilt lboratoruni

Kesatyikkel kompaibilis

Kivetta merés lehetsséy

Hullismhossz minimums: < 190 nm.

Hulliemhossz masimuma: = 840 nm

Standard gorbe felvétele a flhaszol dlal megadott hullimbosszon, legalibb 7 standard
Koncentricio alapién

Kinetkai mésésck lehetssége

Spekirilis elbontis: < 18 nm.

Nuleinsav vagy fehése abszorbancia mécésekor megjlents legalibb a 220-340 o
spekerumot, amely zoomolhats

. Nukleinsav vagy febérje sbszorbancia mésésckor megjelenti a koncenteici, lltve a minta

ésa snennyezések abszorbancia éarékci mellett  szimolt tiszasigi binyadosokat s
Hlirhossz pontossig: < 1.0 am

Abszodbancia misimum (e fnyitrs vonatkoztata): < 0015 A

Abszobancia masimom (1 cm fényira vonatkoztatea): > 350 A

Abstorbanci reprodellhatis (1 cm fenyi vonatkozian): < 0015 A vagy 1%
Minimilis mintsmennyiség < 1 1

Detekls hatie (UDNS): < 2 g/l

Masimils konceateicio (sDNS): > 25000 g/l

Deteklst htie (BSA) < 006 mg/ml

Maviili koncentricia (SSA): 2 800 m/ml

Buboréeok lletve ényvisszavrs részecskek éezdcése s lentése

Leherséges kontamindcid azonositis speldur s sefsézével. Kissimitaés
ngiclenti el (mintin plusz scanyezdsee vontkozd cgyines)é a oragil (intira
i ssennyeaésre vonatkore) koncenteicio éndket is

Automatlus miata s & automatikus vak mérés it

Usernlés Kienyeset hmérsékiet minimama: < 15°C

Oaemelés kbmyezet homérselet masimur: > 0°C
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