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Videodudenoscope TJF-Q190V eszkdz(5k) beszerzése

A termékkel szemben tamasztott kivetelmények:

Minimum paraméterek

Csatlakoztathatd a me;
Latdszog: min 100°
Bevezet6 csé kiils dtmérs: max 12,5 mm
Hajlithatésag, min —I

Olympus CV-190 videoprocesszorhoz

fel/le: 120°/90°,
bal/jobb: 90°/110°

Munkacsatorna atméré: min 4,2 mm

Munkahossz: min 1200 mm
Levehet disztélis kupak a megfelel§ tisztithatdsag érdekében

A vizsgélt teriilet erezettségének kiemelt megjelenitésére szolgdld fénysz(iré funkcid,
amely el6segiti az elvaltozasok jobb megjelenitését, és kivaltja az intravitalis festést
Az endoszkop vizhatlan (vizzaré sapka nélkiil) csatlakozéval csatlakozik a vided
endoszkopos toronyhoz Elény a megléte

Retrograd |atész6g min 10° max 15° El6ny a nagyobb





