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FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
Dékán: Prof. Dr. Baráth Zoltán Lajos, egyetemi tanár
__________________________________________________________________________________________
H-6720 SZEGED, Tisza Lajos körút 64-66. Tel.: (62)545-299, Fax:(62)545-282 E-mail: stoma@stoma.szote.u-szeged.hu


 Intraorális röntgenkészülék specifikáció

Igényelt mennyiség: 1 db

Bemeneti/ hálózati feszültség 100–240 V intervallumban
Hálózati feszültség 230 V ± 10%
Fókuszpont 0,4 mm
Kimeneti teljesítmény Maximum 500W
Csőfeszültség 60-70 kV
Csőáram max. 7 mA
Felvételi idő 0,04- 2 sec.
Teljes szűrés 2 mm Al
Karhossz 600-2000mm
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszínre szállítás és a beüzemelés költségeit.
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