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A hőlégsterilizálás céljaira szolgáló berendezés elvárt paraméterei a következők:

Elvárt térfogat: min. 250 l
Külső méret: szélesség max. 100 cm; 
          mélység max. 90 cm
Hőmérséklet-tartomány: környezeti hőmérséklet +5 C°  - 300 C°  
Digitális hőfokszabályzó LCD kijelzővel
Integrált időzítő: legalább 0-50 óra késleltetett kikapcsolás funkcióval
Állítható kamratéri légcsere
Függetlenül állítható, túlfűtés elleni védelem vészjelzéssel
Tartalmazzon legalább 2 db polcot

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott mennyiségben adjon be ajánlatot, vagy ezzel ár- érték arányos illetve műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre, amennyiben a készülék mérete megfelel a kiírásban szerepelő paramétereknek. Méret tekintetében nagyobb értéket nem tudunk elfogadni.
