

Az SZTE/2020/PB10801 számú ajánlatkéréssel (tárgya: Elektronikus eszközök Thomson spektrométerhez) kapcsolatban kiegészítő tájékoztatáskérés és válaszok


1) A felhívás szerint: Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 30 napon belül.
A "tervezett" időpont azt jelenti, hogy ettől eltérő szállítási időt megjelölve is tehető érvényes ajánlat?
Válasz: A "tervezett" időpont azt jelenti, hogy ettől eltérő szállítási időt megjelölve is tehető érvényes ajánlat.
 
[bookmark: _GoBack]2) A 3. részajánlati kör 1. tételének specifikációjában szerepel: Legalább 650-950 nm működési tartomány, és legalább 0.5 nm felbontás - elfogadható, ha a kért felbontást a spektrométer 650 nm alsó értéktől a kért felső értéktől legfeljebb 1 %-kal eltérő tartományig tudja?
Válasz: Igen
 
3) A 3. részajánlati körben szereplő Kétcsatornás spektrométer esetében kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy
a) mit értenek "szinkron kábel számítógépes működtető kapcsolattal" alatt
b) mire kérik az UV bevonatot?
Válasz: A két, összekapcsolt spektrométernek egyidejűleg kell működnie, és a spektrumot a számítógépen megjelenítenie (nem pedig a felhasználó által külon-külon felvéve). Az UV bevonat rész tárgytalan. 

 

