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Időszakos felülvizsgálat 

I. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága 

1. Defibrillátor 1 évente 

2. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 1 évente 

3. Inkubátor 1 évente 

4. Altató-lélegeztető berendezés 1 évente 

5. Műtőlámpa 1 évente 

6. Dializáló berendezés 1 évente 

7. Invazív és intervenciós rtg. berendezések 1 évente 

8. Műtőasztal 2 évente 

9. Tonométer 2 évente 

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely 2 évente 

11. Sebészeti képerősítő 2 évente 

12. Műtéti és őrző monitor, EKG 2 évente 

13. Lézer 2 évente 

14. Invazív vérnyomásmérő és véráramlásmérő 2 évente 

15. Gépi infúzió adagoló készülék 3 évente 

16. Vérmelegítő készülék 3 évente 

17. Sterilizáló berendezés 3 évente 

18. Hálózati üzemű elektroterápiás készülék (stimulátor, 

nagyfrekvenciás készülék stb.) 

3 évente 

19. Orvosi gáz ellátó berendezés és teljes rendszer 3 évente 

20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék 3 évente 
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II. Egyéb előírások 

1. *  A vizsgálat eredményét rögzíteni kell. A dokumentációt az intézmény műszerfelelőse 

köteles megőrizni és kérelemre a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, az 

egészségügyi államigazgatási szervnek és az OGYÉI-nek bemutatni. A vizsgálat eredménye 

mellett meg kell jelölni az ellenőrzés módját is. 

2. Nehezen vagy csak nagy költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, 

amely átmenetileg sem nélkülözhető az intézményben, helyi ellenőrzési módszert kell 

biztosítani. 

3. Az időszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követő szervizbeavatkozás 

után is, ha a beavatkozás a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt. 

4. Az időszakos felülvizsgálat nem érinti a más minősítő intézet hatáskörébe utalt kötelező 

vizsgálatokat (pl. mértékhitelesítés). 

5. Az első időszakos felülvizsgálat az üzembe helyezést követően, az előírt gyakoriságtól 

függően 1, 2 vagy 3 év elteltével esedékes. A további felülvizsgálat az előző felülvizsgálat 

időpontjától számítandó. 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900004.EUM#lbj118ida4bd

