3 db vérgáz analizátor készülék biztosítása bérleti jogviszony keretében, szervizelése, karbantartása:
1 db RADIOMETER ABL90FLEX teljes kiépítettségű bérelt készülék
1 db RADIOMETER ABL90FLEX közepes kiépítettségű bérelt készülék
1 db RADIOMETER ABL835FLEX teljes kiépítettségű bérelt készülék
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1 db ABL80FLEX közepes kiépítettségű saját tulajdonú vérgáz analizátor készülék szervizelése, karbantartása:
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1db teljes kiépitettségi POCT késziilék

‘A keésziilékkel mémi kivant paraméterck: pH, pCO;, pOs, K, Na, Ca,
Cl, Glu, Lac, sO;, tHb, O;Hb, COHb, MetHb, HHb, Bil, FetalHb

Kazettas rendszert, in. karbantartas-mentes vérgizanalizétor
rendszer

‘A biztonsigos és gazdasagos mikodés érdekében a mérd-kazetia
elkalonaljon a reagens kazettit6] (2db milkddtets kazetta)

Minta térfogat: a vérminta mennyisége —teljes panel (dsszes
ter) mérés esetén- ne legyen t5bb 100 pL-nél;

A kbnny(i kezelhetdség érdekében magyar nyelvi makodtetd-kezeld
felulete legyen (magyar nyelvi szoftver);

A gyors mintakezelés érdekében a mérés idé 60masodpercnél
rovidebb legyen.

Mintamennyiség: 13minta/nap

Mindség ellendrzés: Napi 3db automatikus QC mérés

1db kozepes kiépitettségi POCT készillék

"A készillékkel mémi kivént paraméterek: pH, pCO3, pO3, K, Na, Ca,
CI, Glu, Lac, 50y, tHb

Kazettas rendszeri, un. karbantartas-mentes vérgizanalizitor
rendszer

‘A biztonsigos és gazdasagos mikodés érdekében a méro-kazetta
elkulonljon a reagens kazettatol (2db mikodiets kazetta)

Minta térfogat: a vérminta mennyisége —teljes panel (6sszes
| paraméter) mérés esetén- ne legyen t6bb 100 puL-nél;

A konny(i kezelhetdség érdekében magyar nyelvi makodtetd-kezelo
felulete legyen (magyar nyelvi szoftver);

A gyors mintakezelés érdekében a mérés id6 60masodpercnél
rovidebb legyen.

Mintamennyiség: 13minta/nap

Minbség ellendrzés: Napi 3db automatikus QC mérés

1db teljes kiépitettséga vérgiz késziilék

‘A késziilékkel mémi kivént paraméterek: pH, pCO2, pO;, K, Na, Ca.
Cl, Glu, Lac, 50, tHb, O;Hb, COHb, MetHb, HHb, Bil, FetalHb

Minta térfogat: a vérminta mennyisége —teljes pancl (osszes
| paraméter) mérés esetén- ne legyen obb 100 uL-nél;

A Konny(i kezelhet6ség érdekében magyar nyelvi makodtetd-kezelo
felulete legyen (magyar nyelvi szoftver);

Mintamennyiség: 10minta/nap

Minbség ellendrzés: Evi 30db automatikus QC mérés
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1db kbzepes kiépitettségii POCT késziilék

A késziilékkel mémi kivant paraméterek: pH, pCO2, pOs, Het, K, Na,
Ca, C1, Glu

Kazettas rendszer(i, in. karbantartés-mentes vérgazanalizator
rendszer

A biztonsagos és gazdasagos mikodés érdekében a méro-kazetta
elkiilontljon a reagens kazettdto] (2db mikodtets kazetta)

Minta térfogat: a vérminta mennyisége —tcljes pancl (dsszes
| paraméter) mérés esetén- ne legyen tobb 100 L-nél;

A konnyi kezelhetdség érdekében magyar nyelvi makodtetd-kezeld
felulete legyen (magyar nyelvii szoftver);

Mintamennyiség: 50minta/hd

Minbség ellendrzés: Evi 30db QC mérés





